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Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer, 

wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres FabaCare FC170 Leichtgewichtrollator!  

Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Einstellungen, Bedienung, Wartung und Pflege des 
Rollators. Sie dient Ihnen als Anleitung für eine sichere Nutzung Ihres Leichtgewichtrollators. Lesen 
Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese 
immer auf. 

Lieferumfang 
Der FabaCare FC170 Leichtgewichtrollator wird montiert in einem Karton geliefert.  

Prüfen Sie zuerst den Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. 

• 1 FabaCare FC170 Leichtgewichtrollator  
• 1 Einkaufstasche 
• 1 Rückengurt 
• 1 Tablett 
• 1 Stockhalter 
• 1 Gebrauchsanweisung 

Bewahren Sie den Karton nach Möglichkeit auf, da er zur eventuellen späteren Einlagerung dient. 

Allgemeine Sicherheitshinweise  

• Der Rollator darf nur auf festem und ebenem Untergrund verwendet werden. 
• Die Benutzung zu anderen Zwecken, insbesondere die Verwendung als Aufstiegshilfe 

oder zum Transportieren schwerer Lasten ist gefährlich und nicht zulässig. 
• Benutzen Sie auf abschüssigen Wegen die Handbremsen. 
• Stützen Sie sich nicht einseitig auf die Handgriffe auf. Der Rollator kann dadurch kippen. 
• Hängen Sie keine Taschen oder schwere Gegenstände an die Schiebegriffe: Kippgefahr! 

 

Produktbeschreibung 
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Zweckbestimmung 

Der FabaCare FC170 Leichtgewichtrollator dient Personen mit eingeschränkter 
Bewegungsmöglichkeit als Unterstützung beim Gehen im Freien oder im häuslichen Bereich. Die 
Sitzfläche ermöglicht es dem Anwender bei langen Wegstrecken auszuruhen oder zu pausieren. 
Der Rollator darf nicht als Rollstuhl benutzt werden. Die Einkaufstasche ist zum Transport von 
Gegenständen und Waren vorgesehen. 

Indikation  

Versorgung bei: 

• Gehbehinderung 
• Stark eingeschränkter Gehausdauer 

 

Produktaufkleber    

              
Technische Daten 

FabaCare FC170 Leichtgewichtrollator 

Sitzhöhe 55,0 cm 

Sitzfläche 45,0 x 22,0 cm 

Griffhöhe einstellbar von-bis 80,0 – 93,0 cm (6-stufig) 

Gesamtbreite 64,0 cm 

Gesamtlänge 68,0 cm 

Zusammengefaltet L x B x H 68,0 x 24,0 x 80.5 cm 

Zusammengeklappt L x B x H 86,0 x 24,0 x 36,0 cm 

Gewicht ohne Zubehör 7,7 kg 

Max- Belastbarkeit 136 kg 

Max. Belastbarkeit der Tasche 5 kg 

Bereifung 20,0 x 3,0 cm PU-Bereifung 

Material Rahmen: Aluminium 

Sitzfläche und Einkaufstasche: Nylon 

Farbe silber 

 

Kontraindikation 
Die Verwendung des Rollators ist 
nicht angezeigt bei:  

• Wahrnehmungsstörungen 
• starken Gleichgewichtsstörungen 
• Sitzunfähigkeit 
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Handhabung 
Rollator aufstellen 

1. Den Rollator aus der Verpackung nehmen. 
 

2. Stellen Sie den Rollator auf einen ebenen Untergrund und klappen 
Sie die Schieberohre mit den Handgriffen senkrecht nach vorne 
(Abb. 1). 
 

3. Mit dem Klapphebel werden die Schieberohre in der vorgesehenen 
Führung verriegelt.  
 

4. Führen Sie dazu den Klapphebel zuerst nach oben und drehen 
diesen danach nach hinten. Die kleine Nase am Klapphebel muss 
in den vorgesehenen Schlitz am Klappgelenk eingeführt werden 
(Abb. 2 bis Abb. 4). 
 

Achten Sie darauf, dass der Klapphebel mit der kleinen Nase immer 
sicher eingerastet ist. Kontrollieren Sie das auch immer vor jeder 
Benutzung Ihres Rollators.  

 

 

 
Griffhöhe einstellen 

Die Handgriffe des Rollators können in der Höhe eingestellt werden, um 
sich der Größe des jeweiligen Benutzers anzupassen. Drücken Sie dazu 
den goldfarbenen Knopf, der sich links und rechts außen an den 
Schieberohren befindet. Schieben Sie nun die Handgriffe nach oben oder 
nach unten, um die für Sie die optimale Höhe einzustellen (Abb. 5).  

Achten Sie darauf, dass beide Schiebegriffe auf die gleiche Höhe 
eingestellt und immer sicher eingerastet sind.  
 

Handbremse  
Handbremse beim Schieben: Ziehen Sie die Bremshebel nach oben  

Feststellbremse beim Stehen und Pausieren: Drücken Sie die 
Bremshebel nach unten bis diese einrasten. Zum lösen der Feststellbremse 
ziehen Sie den Bremsgriff wieder nach oben (Abb.6).  

 

Steighilfe 
Drücken Sie mit der Fußspitze auf die hinteren Enden des Rahmens damit 
sich die Vorderräder anheben. Das erleichtert Ihnen das Überwinden von 
Bordsteinkanten und anderen kleinen Stufen.  

 

 

 
 

 

Abb. 1 

Abb. 2 

Abb. 3 

Abb. 4 

„Nase“ 

Abb. 5 

Rastknopf 

Abb. 6 

Abb. 7 
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Rollator falten und entfalten 
Sie können Ihren Rollator ohne großen Kraftaufwand zusammenfalten. 
Greifen Sie dazu die Schlaufe auf der Sitzfläche und ziehen Sie diese nach 
oben. Dadurch wird die Arretierung gelöst und der Rollator faltet sich 
zusammen. Das Entfalten erfolgt in umgekehrter Richtung (Abb. 8). 

Drücken sie nach dem Entfalten beide Rohre der Sitzflächenbespannung 
wieder fest nach unten (Abb. 9).  

Achten Sie darauf, dass die Haken unter den Rohren für die 
Sitzflächenbespannung hinter dem Metallstab fühlbar einrasten. 

Tablett 
Das Tablett kann auf die Sitzfläche gelegt und dort fixiert werden (Abb. 9). 

Gehstockhalter 
Auf der in Fahrtrichtung rechten Seite befindet sich die Aufnahme für den 
Gehstockhalterclip. Die Klemme für die obere Befestigung finden Sie in der 
vorderen Reißverschlusstasche der Einkaufstasche. Bitte befestigen Sie 
diese durch aufschieben von oben wie in Abb. 10 dargestellt. 

Rückengurt 
Der Rückengurt muss vor der Benutzung montiert werden. Die Aufnahme 
für den Rückengurt befindet sich oben, an der Vorderseite der Schiebgriffe 
(Abb. 11). Schieben Sie dort den Rückengurt auf die kleine Schiene. Achten 
Sie darauf, dass die silbernen Schraubenköpfe an den Enden des 
Rückengurtes nach außen zeigen. Die herausgedrehte Schraube ist zum 
fixieren des Rückengurtes vorgesehen. Schrauben Sie diese Schraube links 
und rechts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest an.  

Achten Sie darauf, dass beim Hinsetzen auf den Rollator der 
Rückengurt immer fest montiert ist.   

Einstellen der Bremse 
Die Handbremse ist ab Werk so eingestellt, dass diese von Anfang an 
sicher funktioniert. Sollte sich nach längerer Nutzung die Bremskraft 
verringern, kann man die Bremse wieder nachstellen. Drehen Sie dazu die 
kleine Mutter an der Bremse ein wenig heraus. Probieren Sie danach ob 
sich die Bremskraft wieder verstärkt hat (Abb. 11). 

Sollte sich keine Verbesserung der Bremskraft einstellen, kontaktieren Sie 
Ihren Händler oder einen entsprechenden Fachmann.  

Achtung! Fahren Sie den Rollator nicht mit defekten Bremsen.  

Abnehmen der Vorderradgabeln 
Die Vorderradgabeln sind abnehmbar. Betätigen Sie dazu den roten 
Druckknopf oben auf der Gabel und ziehen Sie die Vorderradgabel nach 
unten heraus. 

Zum Einsetzen der Vorderradgabeln drücken Sie diese zurück in die 
Aufnahme bis die Vorderradgabeln wieder einrasten.  

Achten Sie vor jeder Benutzung des Rollators auf einen festen Sitz 
und Arretierung der Vorderradgabeln.  

 

Abb. 8 

Abb. 10 

Abb. 11 

Abb. 12 

Abb. 13 

Gehstockhalter 
(Klemme und Pfanne) 

 

Mutter zum Einstellen 
der Bremskraft 

 

Abb. 14 

Abb. 9 
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 Zubehör 
 
Für den Rollator FabaCare FC170 erhalten Sie u.a. eine passgenaue Transporttasche  
um den kompletten Rollator bei Flug- / Bahn- / Schiffsreisen oder im PKW sicher zu       
verpacken und praktisch zu transportieren. 

Reinigung / Desinfektion 
Eine Reinigung und Desinfektion sollten Sie in regelmäßigen Abständen durchführen. Verwenden 
Sie hierzu eine milde Seifenlauge ohne Scheuerzusätze. Die Desinfektion können Sie mit 
handelsüblichen Mitteln durchführen. 

Verwenden Sie keine Dampfstrahlgeräte und keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel.  

Die Räder können mit einer feuchten Bürste gereinigt werden. 

Achtung! Keine Drahtbürste verwenden! 

Wartung 
Wir empfehlen Ihnen, Ihren Rollator vor jeder Nutzung visuell zu prüfen. Überprüfen Sie, vor jeder 
Fahrt, dass alle Räder und der Klappmechanismus korrekt funktionieren und sich frei bewegen 
können. In regelmäßigen Kontrollen überprüfen Sie, ob alle Rastknöpfe ordnungsgemäß 
gesichert und keine Teile lose sind. Prüfen Sie die Funktion Ihrer Bremsen. Ölen Sie gelegentlich 
die Bowdenzüge (ein Tropfen Öl, z.B. Universal, an den Ansätzen der Bowdenzüge und den 
Bremshebeln. Wir empfehlen Ihnen alle 3 Monate eine fachgerechte Wartung durchzuführen. 
Eine Instandsetzung sollte nur von einem Fachhändler durchgeführt werden.   

Wiedereinsatz 
Der FabaCare FC170 Leichtgewichtrollator ist für den Wiedereinsatz geeignet.     
Beachten Sie, dass für eine sichere Handhabung die aktuelle Bedienungsanleitung dem neuen 
Nutzer mit übergeben wird.                                
Der Leichtgewichtrollator muss vor der Weitergabe gereinigt und desinfiziert werden und durch den 
Fachhandel auf Schäden geprüft und freigegeben werden. 

Garantie 
Für den FabaCare FC170 Leichtgewichtrollator gewähren wir die gesetzliche Garantie. 
Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder 
Herstellungsfehler zurückzuführen sind. 

Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen 
Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden 
sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln, 
Schmierölen bzw. Fetten. Von der Garantie ausgenommen sind Verschleißteile, wie Bereifung / 
Bodenzüge / Bremsklötze usw.  

Entsorgung und Recycling 

Wenden Sie sich wegen der ordnungsgemäßen Entsorgung und Recycling Ihres  
Rollators und seiner Verpackung an Ihren Fachhändler. 

Normennachweis 

Der Rollator wurde nach der Norm "Gehhilfen für beidarmige Handhabung – Anforderungen und 
Prüfverfahren - Teil 2: Rollatoren (ISO 11199-2:2005) positiv geprüft.                                
Der Rollator ist im Sinne der EU-Richtlinie 93/42/EWG ein Medizinprodukt der Klasse 1. 

Abb. 15 
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  Exklusiver Vertrieb und Servicepartner: 

FabaCare.de      
Pyramidenweg 6        
25474 Ellerbek Deutschland      
Tel: 04101/8348905       
E-Mail: info@fabacare.de     
Internet: www.fabacare.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hersteller und verantwortlicher Importeur: 

TRENDMOBIL GmbH 
Fohling 24 

33106 Paderborn Deutschland 
Internet: www.trendmobil.com 

 
 
 


